
色差仪CM-2300D显示故障代码OK02/ER05/ER13 维修色差仪故障
色差仪换灯校正

产品名称 色差仪CM-2300D显示故障代码OK02/ER05/ER13
维修色差仪故障 色差仪换灯校正

公司名称 东莞森铭设备有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:柯尼卡美能达
型号:CM-2300D
产地:日本

公司地址 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼

联系电话  13790526234

产品详情

色差仪CM-2300D显示故障代码OK02/ER05/ER13 维修色差仪故障
色差仪换灯校正同时测量SCI（包括镜面反射）和SCE（排除镜面反射）。

只需要1.5秒的时间，同时测量SCI和SCE所得的数据就会显示在LCD上。与传统分光光谱仪不同的是，无
需在SCI和SCE模式之间进行机动切换。由于在切换模式时测量区域不会变化，这样就提高了工作效率并
且提供了稳定的测量数据。而且光泽度数字显示监控能显示出相对光泽度。

可用于塑料，油漆，树脂和消费品

1、SCI是一种包括镜面反射进行测量的方法。由于这个原因，它把样品表面的影响降低到小程度，特别
适合颜色质量监控和计算机配色。

2、SCE是一种排除镜面反射的测量方法。这种类型的测量所得的结果和肉眼观察的比较相似。
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色差仪CM-2300D故障代码OK02

OK02

光量度太低

氙灯的光量下降到初始水准的

65%。

 氙灯老化



 积分球上有污垢

色差仪CM-2300D故障代码ER05

ER05

闪光错误

氙灯闪烁异常。

 氙灯已烧坏。

 闪烁电路故障

 传感器故障

色差仪CM-2300D故障代码ER13

ER13

A/D 错误

在 A/D 转换期间发生故障。

 A/D 转换器故障

 有关 A/D 转换器的电路发生

故障
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