
IPX6防水测试设备的防水等级试验方法

产品名称 IPX6防水测试设备的防水等级试验方法

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

IPX6防水测试设备的防水等级测试方法是什么呢？这个测试方法，可以根据IP国际防护等级标准的IPX6
试验条件，进行一个实验操作。

IPX6所示标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。试验条件如下：

1、喷嘴内径：12.5mm；

2、水流量：（100±5）L/min；

3、水压：按规定水流量调节；

4、主水流的中间部分：离喷嘴2.5m处直径约120mm的圆；

5、外壳表面每平方米喷水时间：约1min；

6、外壳试验时间：3min；

7、喷嘴到外壳表面距离：2.5~3m。

以上，就是关于IPX6防水测试设备的试验条件，从中可以了解到IPX6淋雨试验箱的防水等级测试方法，
了解了试验时间，试验的水流量等等。
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