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产品名称 广州云启 狼牌经皮肾镜维修案例
常州狼牌经皮肾镜维修

公司名称 广州云启医疗设备维修服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州天河区东环路126号广信
(国际)机械大厦2栋311

联系电话 15013291722 15013291722

产品详情

光学硬镜维修耳镜维修

广州云启--狼牌经皮肾镜维修

硬性内窥镜的维修

维修案例一：

2．6图像内发现灰尘

(1)原因分析：图像内有灰尘一是物镜、目镜外有污物或者是整个光学系统比较脏引起的，二是柱状透体
与间隔管柱在使用期间有摩擦现象，狼牌经皮肾镜维修案例，也会产生细小粉末，时间长以灰尘状反映
在图像上。

(2)排除方法：检查物镜和目镜上有没有污物、灰尘和划痕。狼牌经皮肾镜维修

维修案例二：

设备名称：ehplorent8270000度耳镜

检测故障：手术中图像模糊。物镜表面损伤，棒镜断4根，光学系统脏污，目镜罩裂。

维修方案：拆卸光学系统，更换物镜、棒镜、目镜罩，清洁整套光学系统，按照内镜装配规范装配，测
试。



维修周期：10个工作日

保修周期：6个月
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广州市云启医疗设备维修服务有限公司（简称：云启医疗）从事：电子腹腔镜维修，硬管镜维修，软性
内窥镜维修，狼牌经皮肾镜维修企业，手术器械维修，动力系统维修，摄像主机维修，机维修，高频电
刀维修，摄像系统/冷光源/内窥镜冷光源维修，软镜图像处理器维修，超声刀主机维修等中小型摄像系
统/冷光源/内窥镜冷光源的维修，保养及升级服务。狼牌经皮肾镜维修

 

光学硬件关节镜维修
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硬性内窥镜电动测试台的界面设置

3.设备验收和应避免的风险

按控制系统的设计原则，自动化设备的验收特别重要，这不仅检验了预期功能是否能够有效实现，更为
了避免电动测试时因为人不可参加控制的潜在风险。因为电动测试台运行中人工很少能够控制，并且计
算过程多是隐藏在内部程序里，检测风险主要分为被测样品被机械损坏，和检测数据不可靠两类。针对
这两类风险，这套电动测试台的验收办法比较适合采取逐步操作的办法，重点对极限移动距离和程序计
算是否按步骤给出参数进行考察和核对。本研究终要给出对设备操作功能的验收要求，体现出这套设备
不仅操作简便可靠，而且能够充分适用标准各项目的要求。现在，这套设备投入使用的过程中未发现原
则上的错误，故障率也比较低，也体现了设备运行步骤的设置成功避免了可预见的检测风险。狼牌经皮
肾镜维修
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按设置好的操作顺序，视场角检测，视场角测试时工作距离前后的空间距离是0~50mm，因此应避免测试
面与内窥镜头端相撞。这套检测工装装有定位杆（图中未体现）是将内窥镜末端对准转轴中心的金属杆
，该定位杆不仅能够准确定位内窥镜的位置，而且更能够在设备运行时保护测试面不与内窥镜相撞而损
伤内窥镜。测试第二项主要是针对a参数的检测，此项检测测标类似视场角检测，都是同心圆测标，只是
前后移动距离不同，在验收这步操作时，应要求视向角设置不再更改，在这个条件下测标应能与视场轮
廓很好的重合，若不重合则应考虑测标制作是否规范，测试台中内窥镜支架和测试面水平是否校准好。
狼牌经皮肾镜维修
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腹腔镜Smith—Nephew机故障分析

根据上述从故障现象来分析，首先怀疑整体气路有堵。断开c02钢瓶与机管路连接处，管路有气溢出，排
除机外故障；打开机壳通电状态下用万用表直流电压档测量气压控制式前置电磁阀，7V正常到位，后置
电磁阀12V也正常到位，说明控制部分无故障，可以确定问题出在减压部分。断开减压器与前置压力电
磁阀管路，发现仍无气体溢出，可以断定是减压阀问题，打开减压阀出现膜内充满水，原来是由于管道
内积存c02气体冷凝造成，排除积水后重新连管开机，排气正常，故障排除。狼牌经皮肾镜维修
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维修案例一：

Arthex AR-3350 4030 关节镜

故障检测：图像模糊，前端镜管崩缺，光束断，物镜内陷进水，内部光学部件损坏

维修方案：大修；更换镜管，光束，狼牌经皮肾镜维修报价表，物镜，内部光学部件，常州狼牌经皮肾
镜维修，清洁调教光学系统，封装目镜

维修周期：7个工作日

保修周期：非人为保3个月

维修案例二：

设备名称：stryker史赛克502-027-030 30°小儿关节镜

故障现象：图像模糊，物镜端工作管弯曲，光束崩缺断裂；

检测结果：工作管损坏，照明光纤崩缺断丝，亮度不够，柱状透镜断1根，物镜损坏；

维修方案：大修：更换物镜、物镜保护片，镜管、光束、柱状透镜1根，重新清洁调试光学系统，封装目
镜，渗漏测试；

维修周期：5个工作日

保修期限：3个月狼牌经皮肾镜维修

 

广州云启(图)-狼牌经皮肾镜维修案例-
常州狼牌经皮肾镜维修由广州云启医疗设备有限公司提供。广州云启医疗设备有限公司是广东 广州 ,医
疗服务的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广
州云启领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州云启更加美好的未来。
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