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产品名称 七台河史赛克冷光源维修 广州云启维修
史赛克冷光源维修手册

公司名称 广州云启医疗设备维修服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州天河区东环路126号广信
(国际)机械大厦2栋311

联系电话 15013291722 15013291722

产品详情

摄像系统摄像头维修

广州云启--史赛克冷光源维修

医疗影像设备的维修和维护保养

二保阶段。二保阶段是以一年为期限的定期保养。二保阶段的定期保养工作主要分为对医疗影像仪器设
备的控制台、仪表设备、操作系统等技术设备的检查与保养。比如说仪表设备的准确度检查、操作系统
的精度、灵敏度检查。史赛克冷光源维修

广州云启--史赛克冷光源维修

三保阶段三保阶段是以3—4年为期限的定期保养。三保阶段的定期保养工作主要分为医疗影像仪器设备
全体结构的拆卸清洗、零件检修以及过期原件的更新与换代。综上所述，现代医疗行业的维修工作人员
应当提高自身的医疗影像仪器设备的维修与维护保养的技术，史赛克冷光源维修l9000，提高医疗影像仪
器设备使用质量和使用寿命，促进现代医疗行业的科学发展。史赛克冷光源维修

摄像系统冷光源维修

   广州云启--史赛克冷光源维修



   常见故障：

   摄像系统：1、图像缺色、偏色、干扰波纹；2、机器无法开机；3、完全损坏不显示图像；4、摄像
头线缆断等

   冷光源：1、光源开机，时而不亮，闪烁；2、无法开机，七台河史赛克冷光源维修，不亮；3、开
机灯亮，内有“吱吱”响声；4、开机一段时间后自动关闭；5、灯不亮

   机：1、压力过高报警；2、无法进气、3、报错故障代码等史赛克冷光源维修

  广州云启--史赛克冷光源维修

   维修案例一：

   设备名称：WOLF 5123.001光源

   检测故障：电源无高压；高压包烧毁；

   维修方案：更换高压包；

   维修周期：5个工作日

   保修周期：6个月

   维修案例二：

   产品名称：STORZ201340光源  

   故障描述：氙灯不亮

   检测结果：检查无高压输出，保险烧毁，史赛克冷光源维修手册，功率管击穿

   维修方案：更换损毁元件

   维修周期：7-10个工作日

   保修周期：六个月史赛克冷光源维修
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广州云启--史赛克冷光源维修

内镜摄像系统的日常维护及故障预防

随着微创手术的广泛开展，腔镜手术数量逐年上升，我们购置的内镜设备日益增多，这些设备广泛地应
用于各临床的手术中。其设备的主要组成部分有监视器、摄像主机、摄像头、冷光源、镜子与光纤。针
对我们使用的KARLSTORZImage1高清摄像系统性能和特点，史赛克冷光源维修厂家，将其日常的使用注



意事项、常见故障分析及预防措施介绍如下。史赛克冷光源维修

广州云启--史赛克冷光源维修

1.日常使用注意事项

1.1image1高清摄像系统

配备的监视器为LED显示器，低功耗、低发热量、亮度高及寿命长更能满足临床的应用。注意选择显示
通道，可调节亮度、对比度、色饱和度等，菜单中AutoSourceSelect调至off，可缩短开机信号搜索时间，
色温、色彩、亮度、放大等调节菜单，一般不需要调整。史赛克冷光源维修

 

七台河史赛克冷光源维修-广州云启维修-史赛克冷光源维修手册由广州云启医疗设备有限公司提供。七
台河史赛克冷光源维修-广州云启维修-史赛克冷光源维修手册是广州云启医疗设备有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。
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