
软轴维修 广州云启维修 软轴维修代理

产品名称 软轴维修 广州云启维修 软轴维修代理

公司名称 广州云启医疗设备维修服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州天河区东环路126号广信
(国际)机械大厦2栋311

联系电话 15013291722 15013291722

产品详情

动力手柄维修

广州云启--软轴维修

BJZ-I电动锯钻操作指南

1.锯片的装卸：左手握住主机，右手捏紧螺旋套，逆时针旋转至锁紧盖后打开后将锯片插入（锯片凹槽
对准压杆轴），准确插入后顺时针旋紧螺旋套即成功安装。2.电池充电：a、将充电器接上电源，电源指
示灯（红灯）闪一下。b、将电池小头朝下，电池板上的插针座对准充电器上的插座上，此时充电指示灯
红灯亮，以示充电开始，约1个消失10分钟左右，绿灯亮以示充电完毕。刚充满电的电池不能即刻使用需
待电池两头后方可使用，此电池无记忆，充电时无须放电。软轴维修
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广州云启医疗设备有限公司长期遵循质量好，信誉至上，至诚至信，至善至美的服务理念，以优异的产
品质量、完善的售后服务体系，赢得了广大用户的信赖。公司汇集了一批深谙医疗高科技的产品，精密
制造的高素质员工，他们具有丰富的医疗技能和多年的行业背景，竭力实现了科技成果的转换，众多产
品在业界。软轴维修

 

动力系统气钻维修



广州云启--软轴维修

3.腔镜器械的保养

正确的保养是保证器械良好性能，延长器械使用寿命的关键。在腔镜的整个处理流程中，软轴维修代理
，注意保护，不能一手多拿几个器械，不得碰撞、投掷。拆卸和组装时不能用力强扳，软轴维修报价，
轻拿轻放，器械关节、手柄定期上润滑剂，保持良好的活动性，合拢良好，锐利器械刃面锋利，用保护
套保护，软轴维修价格，各种器械处于非使用状态，器械存放应排列有序；光学镜拿起或放下时，应用
双手互托。擦洗镜面时，用软性布（海绵）轻轻擦洗，禁用刷子，防止刮花，禁用手触摸镜面，保持镜
面清晰度，避免碰撞，纤维导光束无角度盘旋，直径＞１５ｃｍ，不可折叠弯曲过度，以免造成光学纤
维断裂，影响使用寿命，光学镜禁用热力烘干法，软轴维修，只能用高压气吹干。腔镜器械应安全放置
，不能在光学镜上压放物品，保持清洁，防尘，防潮。软轴维修
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290系列内镜由一系列结构精密的光学部件和电子设备组成，具有成本较高、功能复杂的特点。所以需做
好设备使用前的检查工作，设备故障分析处理以及预防性维护。本研究通过分析故障的成因，发现大部
分故障均可以通过预防性维护进行干预。良好的预防性维护不仅是保证设备处在工作状态中的一个重要
环节，还可以有效地降低设备的故障率，为设备的安全、有效使用提供了可靠保证。软轴维修
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BJZ-I电动锯钻操作指南

1.手术中电池的装卸：向箭头方向推动手把开关，打开手柄盖，放上隔离通道，用消的纱布握住电池，
将电池小头朝下，凹槽对准手柄的凸槽插入，去下隔离通道盖上手柄盖即可。待手术完毕打开手柄握住
手柄，向下波动电池快卸手柄至电池落在垫软性物体的台面上。

2.摆锯的装卸：

取下摆锯保护套，手握主机锁紧套超厚推到底，插入摆锯组件转、拔均不动则表示安装完毕，反之则必
须重新安装到位。按动开关按钮，摆锯开始工作，按动开关可以五级调速，按得越深锯频越高，反之锯
频越低。摆锯高频率，小摆幅的设计使手术时切骨迅速，而对软组织倍加保护，但对切割物必须固定，
否则影响切割。软轴维修
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维修案例一：

设备名称：脚踏

检测故障：脚踏不灵敏线断

维修方案：重新接线

维修周期：5-7工作日



保修周期：3个月

维修案例二：

设备名称：脚踏

检测故障：线缆有几处破损电缆线故障

维修方案：接线

维修周期：5个工作日内

保修周期：3个月软轴维修

 

软轴维修-广州云启维修-软轴维修代理由广州云启医疗设备有限公司提供。广州云启医疗设备有限公司
在医疗服务这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州云启一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、
以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联
系人：罗经理。
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