
软性接触镜在变更产品中心厚度时是否应考虑对产品透氧性能的影响
？

产品名称 软性接触镜在变更产品中心厚度时是否应考虑对
产品透氧性能的影响？

公司名称 深圳市迈振威医疗健康有限公司

价格 .00/件

规格参数 迈振威:认准

公司地址 深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝民二路东方雅
苑A332（注册地址）

联系电话  13530068278

产品详情

是。产品透氧性能主要包括透氧系数（Dk）和透氧量两个指标（Dk/t），其中透氧量与镜片厚度直接相
关。因此，在变更产品中心厚度时，应考虑镜片厚度变化和镜片性能的影响，关注镜片厚度的变更是否
会影响产品透氧量（Dk/t）标称值改变，行政相对人应提交相应的检验报告作为支柱性资料，并提供透
氧量标称值的制定依据；还应进行相关风险分析，必要时提供相应的验证资料。
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