
医疗器械EMC整改措施有哪些？

产品名称 医疗器械EMC整改措施有哪些？

公司名称 上海新蓦尔检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市闵行区江月路1399号

联系电话  13482141877

产品详情

整改措施的实施一般如下：

1. 优化产品设计

针对识别出的EMC电磁兼容问题，对医疗器械的设计进行优化。具体措施包括采用低阻抗的接地设计，
减少电磁干扰的传播;优化布线设计，减少电磁干扰的产生;采用电磁屏蔽技术，减少电磁干扰的辐射等。

2. 选择合适的元器件

选用符合EMC电磁兼容要求的元器件，如具有低电磁辐射和低电磁敏感性的电子元器件，可以有效降低
医疗器械的电磁干扰水平。

3. 加强EMC测试

在医疗器械的生产和使用过程中，加强EMC电磁兼容测试，确保医疗器械的EMC电磁兼容性能符合相关
标准和要求。测试包括电磁辐射测试、电磁敏感性测试、静电放电测试等。
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