
血糖仪设备贮存

产品名称 血糖仪设备贮存

公司名称 湖南省国瑞中安医疗科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文
化大厦1813房

联系电话 18673165738 18673165738

产品详情

血糖仪设备的贮存需要注意以下几点：

存放位置：血糖仪应放置在干燥、清洁的地方，避免摔打、沾水，并防止小孩和宠物触及。同时，它不
应存放在电磁场附近，如手机、微波炉等，以免影响读数的准确性。

温度和湿度：血糖仪允许工作的温度范围是10℃至40℃，湿度范围是20%至80%。太冷、太热、过湿的环
境都可能影响其准确性。在冬季，如果温度过低导致血糖仪无法正常工作，可以将其放在手掌心捂热后
再使用。

试纸的保存：血糖试纸条容易受到温度、湿度、光线、化学物质和空气氧化的影响，因此应将其保存在
干燥、阴凉的地方，避免放在卫生间或厨房等易受潮的地方。同时，不要将试纸放进冰箱保存，并确保
在有效期内使用。

此外，血糖仪的保质期一般为2年至3年，不同品牌的血糖仪可能略有差异。具体保

质期建议参考包装盒上的标注。在使用过程中，如果发现血糖仪出现故障或误差较

大，应及时更换新的血糖仪。

总的来说，妥善保存血糖仪设备对于保证其准确性和延长使用寿命非常重要。建议

遵循上述贮存建议，以确保血糖仪设备的正常使用和准确监测血糖水平。
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