
1.可重复使用医疗器械的清洁过程确认需要注意什么？

产品名称 1.可重复使用医疗器械的清洁过程确认需要注意
什么？

公司名称 深圳市思博达管理咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡大道780号万骏汇大厦1212

联系电话  13622380915

产品详情

1、可重复使用医疗器械的清洁过程确认需要注意什么？

答：清洁方案的设计应综合考虑产品的预期用途及临床使用时可能收到的污染状况(污染物种类)，应包
括清洁过程的最不利状况(如清洗最困难，污染最多时的状态等)
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