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产品详情

广州鲲鹏——logiqe9

在LOGIQ9 BT03版本的机器上有这样的问题，设备工程基本正常，只有M型探头比如M7C，M12L的二维
增益无法增加，西藏logiqe9，图像区只显示近场的图像，远场基本是黑的，无图像像是。而其他探头的
功能都正常。遇到这种情况，一般只要更换EBM板就可以解决了。这是EBM板的一个BUG。

广州鲲鹏——logiqe9

LOGIQ9 通道板也就是TD板出现问题的情况大多数在BT02版本的机器上， 机器开机后在显示器下方出现
红字，提示机器内部电压问题，然后无响应。现在这种问题，基本上是TD板出现故障，需要更换了。L9
的磁光驱MOD经常无法识别MOD，不读盘的问题。解决方法一是检查MOD磁光盘的读写位数，我们通
常使用512或1024byte的磁光盘。另一种方法可以试着彻底重新安装软件。不过这种光盘现在客户大多不
选择使用了。遇到问题的时候可以把MOD的电源拔掉，不再使用它。

广州鲲鹏——logiqe9

 大进给立铣刀夹持形状特别的4个切削刃铣刀片，适用于通用铣削加工。扭转的刀片形状，大正前角设
计，logiqe9探头，从而实现轻快切削。因具备坡走铣能力且排屑流畅，该铣刀片为窄小型腔铣削加工提
供了理想的解决方案。刀片装夹于铣刀体上，保证更大的刀体芯部直径，logiqe9使用说明，确保加工的
稳定性及铣刀的刚性。

广州鲲鹏——logiqe9

铣刀特点★ 主偏角为17°★ 坡走铣能力★ 轴向大前角★ 刀片宽度窄，能实现密齿排布★
刀片夹持非常牢靠★ 内冷却通孔使得冷却液能直达每一切削刃，实现高效冷却★



铣刀体表面硬涂层处理使得光洁度更高，有助于排屑，防护刀体受到腐蚀和磨损★ 编程半径为1.8mm.

广州鲲鹏——logiqe9

自动化技术可进行胎儿颈项透明层、颅内透明层的精准测量，评估期胎儿染色体异常的风险，并对中孕
期开放性脊柱裂的风险进行预测。 在整个孕期的健康检查，江苏省医院GE-E10四维彩超仪都能提供先进
的应用和优异的图像质量。从期筛查到胎儿心脏评估，给您更精准的诊断信息，帮助您在早期检测和诊
断，并尽早进行干预。

广州鲲鹏——logiqe9

  大进给立铣刀夹持形状特别的4个切削刃铣刀片，适用于通用铣削加工。扭转的刀片形状，大正前角
设计，logiqe9怎么关机，从而实现轻快切削。因具备坡走铣能力且排屑流畅，该铣刀片为窄小型腔铣削
加工提供了理想的解决方案。刀片装夹于铣刀体上，保证更大的刀体芯部直径，确保加工的稳定性及铣
刀的刚性。 

logiqe9怎么关机-鲲鹏医疗科技(推荐商家)由广州鲲鹏医疗科技有限公司提供。广州鲲鹏医疗科技有限公
司（gzkunpeng.tz1288.com）是从事“维修彩超,彩超配件,内窥镜主机,监护仪,销售配件”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蓝先生。
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