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公司名称 山东华昇医疗器械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市开发区

联系电话  15588736678

产品详情

医用手术台

4、手按控制板应挂在手术台侧面钢轨上。其线路应避面夹伤、压伤、防止线路报坏。

5、勿放重物于电源线上或让推车辍过电派线。

6、勿让病z人坐在手术台的头板、手价板或腿板上。过重重母可造成配件弯曲报坏。头板与陇板载盆40k
g。当两腿板分开超过450时只可毅爪20kg。手术台承受的爪最不宜超过150kg。

7、勿将物品、配件或重物放于手术台底座的外盖上。

8、手术台和附件的清洗、消毒：

(1)使用含表面活性荆和磷胶盐的弱玻性清沽荆清沽手术台和附件。

(2)手术台的消毒应使用含乙限荃的表面稀释消毒手术台，不能使用抓、含抓化合物及含乙醉的混合物，
以免腐蚀金属表面。

(3)勿使用清洁剂和清水喷洒或冲洗底座，防止内部的电气控制系统短路报坏、零部件生锈或故障。

9、勿连续操作油压马达超过5分钟，以避免故障。

10、购买时尽足统一厂家，以减少使用和管理的倪乱。同时配件也可通用，避免重复晌置、资派浪费。

11、做好配件管理，在不使用时应有序地放置在专用放皿架上，医用手术台，定期检查，以防遗失和损
坏。

12、掌握电动手术台的正确阅节方法及不同况件的用途及安装方法。



13、定期检查电动手术台的功能，由专业人员做好保养工作，确保手术的正常使用。电动调节式手术台
要按时充电，医用手术台图片，以方便术中使用。

医用手术台
一类医疗器械风险程度比较低，所以只需要实施常规管理模式，就能保证医疗器械的有效性和安全性，

此类产品相对要求也比较低。
二类产品风险中度，与人体的接触的程度比较高，所以需要对这类产品的安全性和有效性加以控制。 三
类产品属于高风险医疗器械产品，它们的作用需要被植入到人体内，众所周知，人体是非常脆弱的，进
入人体的医疗器械产品也会起着支持和维持生命的作用，稍有不慎，就会导致意外发生，因此此类产品
的安全性和有效性更高。 关于手术台属于几类医疗器械的问题，相信不少人看了上述内容后已经对这个
问题有所了解，一般情况下，医用手术台品牌，大部分的手术台因为与人体接触程度比较低，医用手术

台报价，相对而言只需要进行常规管理模式即可，所以大部分手术台都属于一类医疗器械产品。
电动产床的成分及适应症

电动产床的成分是由机械和电器控制系统两部分组成，按功能不同分为二十四种型号。基本参数：产床
床面高度：低500～750±150mm；床面升降行程：≥200mm；床面升降速度：3～16mm/s。

适应症供产妇分娩或施行一般产科手术等用。

随着医疗水平及医疗行业的不断发展，电动手术台在医疗行业应用的较为广泛，并且在对其进行使用时
，可以有效的为医疗行业提供较好的服务。在对其进行使用时，需要操作人员对其进行合理的使用，必
须在对其设备进行操作时，注意其的操作规范的标准方法。

医用手术台图片-华昇医疗品质保障-医用手术台由山东华昇医疗器械有限公司提供。“I,II类器械及耗材
销售”就选山东华昇医疗器械有限公司（www.hsylqxu.com），公司位于：山东省曲阜市开发区，多年来
，华昇器械坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽
谈业务。华昇器械期待成为您的长期合作伙伴！
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