
偏光显微镜维修保养 偏光显微镜 老上光仪器

产品名称 偏光显微镜维修保养 偏光显微镜 老上光仪器

公司名称 北京老上光仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源
产业基地峪阳路38号-32

联系电话  15201160776

产品详情

显微镜的维护

以下内容由北京老上光仪器有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

经常性的维护

(1)防潮如果室内潮湿，光学镜片就容易生霉、生雾。镜片一旦生霉，很难除去。显微镜内部的镜片由于
不便擦拭，潮湿对其危害性更大。机械零件受潮后，容易生锈。为了防潮，存放显微镜时，除了选择干
燥的房间外，存放地点也应离墙、离地、远离湿源。显微镜箱内应放置1~2袋硅胶作干燥剂。并经常对硅
胶进行烘烤。在其颜色变粉红后，应及时烘烤，偏光显微镜，烘烤后再继续使用。

(2)防尘光学元件表面落入灰尘，不仅影响光线通过，而且经光学系统放大后，会生成很大的污斑，影响
观察。灰尘、砂粒落入机械部分，还会增加磨损，引起运动受阻，危害同样很大。因此，必须经常保持
显微镜的清洁。

(3)防腐蚀 显微镜不能和具有腐蚀性的化学试剂放在一起。如硫酸、盐酸、强碱等。

(4)防热 防热的目的主要是为了避免热胀冷缩引起镜片的开胶与脱落。

(5)请勿触碰尖锐的物品，如铁钉、针等。

(6)非相关人员请勿随意动用。

显微镜常见问题排除方法



读数显微镜刻度值比标准尺刻度大

主要原因:镜筒增长，可能是镜筒接头松动。

排除方法:重新紧固镜筒接头。

读数显微镜要经常保持清洁，长期不用，可放在干燥箱内，防止发生霉点。使用过程中要轻拿轻放，以
免显微镜损坏，影响测量准确度及使用寿命。

以上内容由北京老上光仪器有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

显微镜概述

显微镜是人类伟大的发明物之一。在它发明出来之前，人类关于周围世界的观念局限在用肉眼，或者靠
手持透镜帮助肉眼所看到的东西。

显微镜把一个全新的世界展现在人类的视野里，偏光显微镜价格，人们看到了数以百计的"新的"微小动
物和植物，以及从人体到植物纤维等各种东西的内部构造。显微镜还有助于科学家发现新物种，有助于
医生处理疾病。

北京老上光仪器有限公司——专业生产、销售显微镜，我们公司坚持用户为上帝，偏光显微镜维修保养
，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢
迎各位同仁合作共创辉煌。

偏光显微镜维修保养-偏光显微镜-老上光仪器由北京老上光仪器有限公司提供。北京老上光仪器有限公
司（www.oldshangguang.com/）位于北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源产业基地峪阳路38号
-32。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前老上光仪器在光学仪器中享有良好的声誉。老上光仪器取得
商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。老上光仪器全体员工愿与各界有识之士共同
发展，共创美好未来。
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